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Studio INVASY
Protocollo di studio clinico
per la valutazione della
stimolazione CLS (Closed
Loop Stimulation) nella
prevenzione delle sincopi
neuromediate di tipo
cardioinibitorio e misto
(sincope vasovagale)

G Ital Aritmol Cardiostim 2001;1:28-36

PROTOCOLLI DI STUDIO Riassunto
La stimolazione Closed Loop (CLS), ideata dalla BIOTRONIK e

utilizzata dal pacemaker Inos2 CLS, estrapola le informazioni

che consentono di regolare la frequenza cardiaca dalla misura-

zione delle variazioni dell’impedenza intracardiaca, che avven-

gono durante la fase sistolica ventricolare destra. La regolazione

cronotropa artificiale è ristabilita in maniera fisiologica in quan-

to i centri nervosi medullari della circolazione sanguigna agisco-

no controllando l’inotropismo miocardico (contrattilità), con il

quale l’impedenza interventricolare è strettamente correlata. Lo

stimolatore diventa dunque parte integrante del sistema di rego-

lazione circolatorio e, di conseguenza, il suo principio di funzio-

namento viene chiamato stimolazione Closed Loop.

Poiché nei pazienti che soffrono di sincope vasovagale mali-

gna la dinamica contrattile del miocardio si modifica prima e

durante l’evento, la stimolazione Closed Loop può dimostrare

effetti positivi nel trattamento di questa patologia.

Durante questo studio clinico saranno valutati gli effetti della

stimolazione Closed Loop nel prevenire l’insorgenza della sinco-

pe vasovagale sia durante la vita quotidiana sia tramite il test

provocativo di head-up tilt test (HUTT).

Obiettivi dello studio
L’obiettivo dello studio INVASY (INotropy control-

led pacing in VAsovagal SYncope) è incentrato sulla
validazione della seguente ipotesi: nella sincope vaso-
vagale di tipo misto il volume centrale di sangue è ri-
dotto. Ciò produce un aumento del tono compensato-
rio simpatico e, di conseguenza, della frequenza cardia-
ca e dello stato inotropico del miocardio. La vigorosa
contrazione del ventricolo, riempito solo parzialmente,
stimola i meccanocettori ventricolari. I segnali afferenti
di questi ricettori, condotti dal nervo vago, raggiungo-
no i centri di regolazione circolatoria, ove triggerano
un aumento dell’attività vagale efferente e una ridu-
zione della scarica simpatica efferente. Ciò si traduce
nel paziente in una grave ipotensione arteriosa e bradi-
cardia (riflesso di Bezold-Jarish). Le sincopi di tipo mi-
sto sono definite dalla combinazione data da una ridu-
zione superiore al 60% della pressione arteriosa sistoli-
ca, con contemporanea riduzione della frequenza
cardiaca a valori inferiori a 40 bpm. Queste sincopi de-
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vono essere ripetitivamente inducibili al head-up tilt
test (HUTT) con o senza ausilio farmacologico (nitro-
glicerina o isoproterenolo). Il pacemaker INOS2 CLS
stimola con una frequenza che si modifica continua-
mente, in accordo con le necessità emodinamiche e
metaboliche dello stesso, in quanto il pacemaker tra-
sforma in una variazione di frequenza (cronotropismo)
le variazioni della dinamica di contrazione (inotropi-
smo). Quest’ultima è influenzata dai sistemi neurali (va-
gale, simpatico e parasimpatico), che ne alterano la ri-
sposta in funzione dei messaggi che i recettori periferi-
ci (meccanocettori) trasferiscono ai centri spinali di
controllo. La stimolazione a frequenza elevata, indotta
dall’aumento di contrattilità che avviene appena prima
della sincope, può prevenire l’esaurimento della rispo-
sta simpatica e controbilanciare l’aumento del tono va-
gale, prevenendo così l’ipotensione arteriosa, la bradi-
cardia e il conseguente episodio sincopale.

Questa ipotesi viene comprovata sottoponendo i pa-
zienti (tutti con HUTT positivo nella fase di selezione)
a un follow-up randomizzato, in singolo cieco, con
modalità di stimolazione DDD-CLS e “non stimolazio-
ne” (DDI 40 bpm), con l’esecuzione di un HUTT di
verifica dopo la ricorrenza di una recidiva sincopale,
dopo i primi sei mesi di osservazione in caso di assen-
za di recidiva di sincope e al termine dell’anno di os-
servazione previsto dal protocollo di studio.

La mancata o ridotta ricorrenza di episodi sincopali
nei pazienti con stimolazione DDD-CLS durante il pe-
riodo di osservazione costituirà la conferma all’ipotesi
dello studio.

• End-point primario: Riduzione (di almeno il 50%) o
soppressione della ricorrenza delle sincopi con la sti-
molazione DDD-CLS rispetto alla “non stimolazio-
ne” (DDI 40 bpm).

• End-point secondario: Verifica dell’affidabilità del
HUTT nella predittività dell’efficacia della stimola-
zione DDD-CLS nella sincope vasovagale con com-
ponente cardioinibitoria.

• End-point secondario: Influenza della stimolazione
DDD-CLS sul ritardo intercorrente tra l’inizio del
HUTT e l’insorgenza della sincope in rapporto alla
stimolazione di back up 40 bpm.

• End-point secondario: Influenza della stimolazione
DDD-CLS sulla qualità della vita del paziente.

Potenza e durata dello studio
I presupposti statistici necessari al calcolo della po-

tenza dello studio clinico INVASY richiedono di stabi-
lire a priori le differenze, in termini percentuali, di ri-
correnza sincopale nei due gruppi randomizzati, affin-
ché si possa ritenere raggiunto l’end-point primario dello
studio.

Occorre inoltre stabilire, sempre a priori, una realisti-
ca percentuale di pazienti sottoposti a “non stimolazio-
ne” che non presenterà recidive sincopali durante l’an-
no di osservazione, a causa dell’effetto placebo dovuto
all’impianto dello stimolatore o a cause assimilabili.

Per entrambi i valori si è assunta una posizione mol-
to cauta. Si è stabilito che la differenza percentuale di
non recidiva sincopale durante la durata dello studio
tra i pazienti “stimolati” e i pazienti “non stimolati” sia
soltanto del 50% a favore del primo gruppo; si è inoltre
ipotizzato che ben il 25% dei pazienti “non stimolati”
non presenterà una recidiva sincopale durante la dura-
ta dello studio a causa dell’effetto placebo.

Assumendo nel calcolo un fattore α (errore di I Tipo,
cioè di avere un risultato “falso positivo”) pari a 0,05 e
un fattore β (errore di II Tipo, cioè di avere un risultato
“falso negativo”) pari a 0,1, risulta che il numero di
pazienti da arruolare per raggiungere la conferma del-
l’end-point primario è di circa 100.

Selezione dei Centri di studio
I criteri per l’approvazione dei centri di studio sono:

1. Accordo ad aderire al Piano di Studio, inclusa la sot-
tomissione dei rapporti periodici di follow-up com-
pleti e accurati in accordo con le schede di follow-
up.

2. Approvazione del progetto da parte del comitato eti-
co del centro di impianto.

3. Disponibilità di adeguate attrezzature per le proce-
dure d’impianto e dei follow-up (possibilità di ese-
guire HUTT).

4. Tempo sufficiente per essere personalmente coinvol-
ti nello studio senza dover delegare ad altri il ruolo
principale di studio.

5. Propensione a reclutare attivamente e iscrivere i pa-
zienti in questo studio clinico.
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I medici appartenenti ai Centri cui è affidato lo svol-
gimento dello studio clinico devono essere concordi a
rispettare tutti i termini dell’Accordo di Helsinki.

Hanno dato disponibilità a partecipare all’arruola-
mento più di 50 Centri italiani. Ciascun Centro dovrà
pertanto arruolare almeno 2 pazienti in un anno.

Il periodo di arruolamento pazienti avrà la durata di
un anno dall’arruolamento del primo paziente. Lo stu-
dio relativo a ciascun paziente si esaurisce in un perio-
do temporale massimo di un anno. Conseguentemente
i risultati dello studio dovrebbero essere disponibili
dopo 2 anni dall’inizio dell’arruolamento (il primo pa-
ziente è stato arruolato a Novara nel giugno 2000) e
comunque entro la fine del 2002.

La randomizzazione dei pazienti viene eseguita con
procedura di casualità su due gruppi di ugual numero
di pazienti.

Selezione dei pazienti
I pazienti vengono scelti all’interno della generica

popolazione di pazienti afferenti ad ogni Centro. Le
condizioni mediche del paziente devono essere stabili,
con nessuna condizione coesistente che possa impedi-
re la riuscita dei test richiesti.

Indicazioni. Pazienti con sincope neuromediata con si-
gnificativa bradicardia (<40 bpm) o asistolia (>3”) in-
ducibili all’HUTT e con almeno 5 episodi sincopali pre-
gressi (di cui almeno 2 nell’ultimo anno) e/o 3 episodi
nell’ultimo anno e/o 2 episodi negli ultimi sei mesi.
Controindicazioni. a) Trattamento farmacologico con
farmaci riducenti la risposta contrattile o già noti in
letteratura per interferire positivamente o negativamen-
te con la sincope vasovagale (ad es., β-bloccanti, diso-
piramide, ACE-inibitori, ecc.); b) diabete mellito con
concomitante polineuropatia cronica; c) tutte le con-
troindicazioni alla stimolazione DDD o DDDR.
Criteri di esclusione.
a) Pazienti che non rientrano nei criteri di inclusione.
b) Sincope da ipersensibilità del seno carotideo accer-

tata.
c) Cardiopatia ischemica accertata.
d) Altre cause di sincope.
e) Pazienti con incidenza ectopica ventricolare (arit-

mica) superiore al 15%.

f) Pazienti con episodi ricorrenti di fibrillazione atria-
le (FA) sostenuta.

g) Pazienti coinvolti in altri studi di ricerca.
h) Pazienti con età inferiore a 18 anni.
i) Donne in stato di gravidanza.

Valutazione di screening
Tutti i pazienti oggetto di potenziale arruolamento

nella studio INVASY saranno sottoposti alla seguente
procedura di screening:
• Accurata valutazione da parte dal medico della sto-

ria anamnestica del paziente, con particolare riferi-
mento all’incidenza degli episodi sincopali.

• Screening neurologico: Doppler TSA (obbligatorio),
elettroencefalogramma (EEG) e TC cranio (facoltati-
vi); questi test sono necessari per escludere un’origi-
ne neurologica della sincope.

• Screening cardiologico: massaggio del seno caroti-
deo, Holter 24 ore ed ecocardiogramma (obbligato-
ri), studio elettrofisiologico transesofageo o endoca-
vitario (SEF) (facoltativi); questi test sono necessari
per escludere patologie della conduzione e sincopi
vasodepressive e/o cardioinibitorie di natura diver-
sa da quella in esame.

• Head-up tilt test (HUTT) (secondo il protocollo ita-
liano o di Westminster) con registrazione continua o
a intervalli massimi di 2 minuti, della frequenza car-
diaca e delle pressioni arteriose sistolica e diastolica,
sino alla comparsa della sincope e durante la fase di
recupero.
Se il tilt test risulterà positivo, con componente car-

dioinibitoria definita da una caduta di frequenza a li-
velli inferiori a 40 bpm o con una riduzione superiore
al 30% della frequenza base o con pausa asistolica su-
periore a 3 secondi, il paziente potrà essere arruolato
nello studio.

I pazienti verranno informati dal medico riguardo
allo studio e verrà fatto loro firmare il modulo del con-
senso informato standard fornito con il protocollo; se
arruolati compileranno un questionario sulla qualità
della vita fornito con il protocollo di studio.

Descrizione del dispositivo
L’INOS2+ CLS è uno stimolatore bicamerale (DDD-
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CLS) che si basa sul principio della Stimolazione CLO-
SED LOOP (CLS). Lo stimolatore utilizza l’elettrodo
ventricolare sia per stimolare che per misurare l’impe-
denza intracardiaca. L’andamento della curva d’impe-
denza contiene l’informazione (variazione dell’inotro-
pismo) utile al controllo artificiale del cronotropismo
cardiaco. La regolazione del sistema cardiocircolatorio
viene ristabilita, nella sua integrazione inotropismo-cro-
notropismo, utilizzando questa informazione.

L’INOS2+ CLS è uno stimolatore cardiaco regolar-
mente approvato e provvisto di marcatura CE, per l’uti-
lizzo in tutte le patologie del ritmo cardiaco che hanno
come indicazione l’impianto di uno stimolatore per-
manente di tipo bicamerale rate-responsive.

L’impianto dello stimolatore non differisce da quello
degli stimolatori convenzionali DDD. Non ci sono li-
mitazioni relative agli elettrocateteri precedentemente
impiantati. Informazioni dettagliate riguardo alle pro-
cedure e tecniche di impianto possono essere trovate
nel Manuale Tecnico dell’INOS2+ CLS.

Durante l’impianto verranno determinate le soglie
atriali e ventricolari, i valori di impedenza dell’elettro-
do, l’ampiezza delle onde R e P e la posizione degli
elettrodi.

Procedure predimissione
Poiché lo studio è di tipo randomizzato, dopo l’im-

pianto il medico programmerà lo stimolatore in moda-
lità DDD-CLS o in stimolazione back up di sicurezza
(DDI 40 bpm, 5 V, 0,5 ms) secondo quanto previsto
dalla scheda randomizzata di follow-up.

Nel caso la programmazione preveda la modalità
CLS, durante il periodo di predimissione del paziente
verrà attivata l’“autoinizializzazione” di tale modalità.

In nessun caso il paziente deve essere informato cir-
ca la modalità di stimolazione programmata, sia dopo
l’impianto sia durante i follow-up successivi.

Alla dimissione del paziente verrà attivata la funzio-
ne di registrazione dei Trend nelle 24 ore dello stimolato-
re e si fornirà al paziente un modulo del Diario del Gior-
no Prima per consentirgli di registrare le sue attività il
giorno prima del prossimo follow-up.

Procedura alla visita seguente
una prima recidiva sincopale

I pazienti che subiranno una recidiva sincopale du-
rante il periodo di osservazione saranno sottoposti a
visita di controllo secondo le modalità qui descritte:
• HUTT di verifica (secondo la procedura rivelatasi

efficace durante la fase di selezione), con stimolatore
programmato nella modalità precedentemente pre-
scelta.

• Valutazione dell’andamento della frequenza cardia-
ca sulla base della registrazione del trend interno
allo stimolatore con registrazione predefinita nelle
24 ore; successiva riattivazione della funzione di re-
gistrazione dei Trend nelle 24 ore dello stimolatore.
Dopo la prima recidiva sincopale la programmazio-

ne dello stimolatore resterà comunque inalterata nella
modalità precedentemente selezionata.

Procedura alla visita seguente
una seconda recidiva sincopale

I pazienti che subiranno una seconda recidiva sinco-
pale durante il periodo di osservazione saranno sotto-
posti a visita di controllo secondo le modalità prece-
dentemente descritte (HUTT di verifica e valutazione
dell’andamento della frequenza cardiaca).

Se lo stimolatore era programmato in DDI (back up
pacing), il medico potrà:
• Lasciare inalterata la programmazione dello stimo-

latore nella modalità VVI e mantenere il paziente
nello studio per la verifica di ulteriori ricorrenze sin-
copali.
Oppure:

• Chiudere il caso e programmare lo stimolatore in
modalità DDD-CLS attivando l’“autoinizializ-
zazione” della stimolazione Closed Loop, program-
mando i limiti di frequenza minima e massima in
funzione dei valori di frequenza spontanea registra-
ti nel trend 24 ore precedentemente analizzato.
In tal caso comunicherà allo Steering Committee che

il paziente è uscito dallo Studio per raggiungimento
dell’end-point primario.
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Se lo stimolatore era programmato in DDD-CLS, il
medico potrà:
• Lasciare inalterata la programmazione dello stimo-

latore nella modalità DDD-CLS e mantenere il pa-
ziente nello studio per la verifica di ulteriori ricor-
renze sincopali.
Oppure:

• Chiudere il caso e programmare lo stimolatore nella
modalità che ritiene più opportuna.

• Sottoporre o meno il paziente a terapia farmacologi-
ca abbinata alla stimolazione.
In tal caso comunicherà allo Steering Committee che

il paziente è uscito dallo Studio per raggiungimento
dell’end-point primario.

Procedura al follow-up
del 6º e 12º mese

Tutti i pazienti che non hanno accusato alcuna reci-
diva sincopale ritorneranno dopo sei mesi e dopo un
anno dall’impianto per sottoporsi alla seguente proce-
dura di follow-up:
• HUTT di verifica (secondo la procedura rivelatasi

efficace durante la fase di selezione), con stimolatore
programmato nella modalità precedentemente pre-
scelta.

• Valutazione dell’andamento della frequenza cardia-
ca sulla base della registrazione del trend interno
allo stimolatore con registrazione predefinita nelle
24 ore.

• Compilazione del Questionario sulla Qualità di Vita
da parte del paziente e relativo ai precedenti sei mesi,
con particolare attenzione circa le segnalazioni al-
l’occorrenza di eventuali prodromi sincopali o di
eventi (palpitazioni, ecc.) attribuibili all’azione in-
terferente dello stimolatore con il ritmo spontaneo.

• Lasciare inalterata la programmazione dello stimo-
latore nella modalità precedentemente prescelta e
mantenere il paziente nello studio per la verifica di
eventuali ricorrenze sincopali.

• Riattivare la funzione di registrazione dei Trend nelle
24 ore dello stimolatore e dimettere il paziente dopo
avergli dato un modulo del Diario del Giorno Prima
per consentirgli di registrare le sue attività il giorno
prima del prossimo follow-up.

Dopo il follow-up dell’anno, il caso verrà chiuso e si
comunicherà allo Steering Committee che il paziente
ha raggiunto L’end-point primario dello studio.

A questo punto il medico potrà:
1. Lasciare inalterata o modificare la programmazione

dello stimolatore.
2. Sottoporre o meno il paziente a terapia farmacologi-

ca integrativa abbinata alla stimolazione.

Interruzione dello studio
Lo studio potrà essere interrotto, comunicando allo

Steering Committee la chiusura del caso, quando so-
pravvenga una delle seguenti motivazioni:
• Raggiungimento dell’end-point primario (2a recidiva

sincopale o non recidive sincopali al 12° mese).
• Su decisione del medico in base a valutazioni clini-

che specifiche.
• Su specifica richiesta del paziente.

Potenziali rischi
L’impianto di uno stimolatore INOS2+ CLS non dif-

ferisce da quello di un convenzionale stimolatore
DDDR. Quindi nessun onere aggiuntivo viene caricato
al paziente, né si creano ulteriori rischi oltre quelli as-
sociati con l’impianto di altri stimolatori oggi presenti
sul mercato. Questi includono, ma non sono limitati a,
fenomeni di rigetto, stimolazione di muscoli/nervi, in-
fezione, aritmie indotte dallo stimolatore.

Possibili rischi legati alla caratteristica stimolazione
Closed Loop (CLS) dello stimolatore INOS2+ CLS in-
cludono la possibilità di un’inappropriata alta frequen-
za di stimolazione in pazienti che per altre ragioni me-
diche non possono tollerarla. Questo possibile rischio
può essere minimizzato attraverso la riprogrammazio-
ne della Massima Frequenza in CLS, oppure in altra
modalità, considerata più appropriata dal medico.

La durata della vita di servizio dello stimolatore, pro-
grammato in modalità CLS con un’ampiezza di stimo-
lazione normale (<4,8 V), è di 5 anni.

Non esistono limitazioni sul tipo di elettrocateteri,
fatta eccezione per quelli che presentano un’impeden-
za di stimolazione superiore a 1500 ohm.
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Studio INVASY Sequenza delle Fasi del Protocollo

Selezione paziente • Valutazione da parte dal medico della storia anamnestica e
sincopale del paziente.

• Screening neurologico: Doppler TSA (obbligatorio), EEG
(facoltativo) e TC cranio (facoltativo).

• Screening cardiologico: massaggio del seno carotideo
(obbligatorio), ECG Holter 24 ore (obbligatorio),
ecocardiogramma (obbligatorio), Studio EF endocavitario o
transesofageo (facoltativo).

• HUTT, ripetuto a distanza di una settimana.
• Compilazione del questionario sulla qualità della vita.
• Firma del Consenso Informato.

Impianto • Impianto dello stimolatore INOS2+ CLS.
• Test standard (sensing, soglia, impedenze).
• Programmazione secondo modalità di pacing prevista dalla

randomizzazione.

Dimissione • Test standard (sensing, soglia, impedenze).
• Inizio della stimolazione automatica Closed Loop (DDD-CLS)

se prevista dalla randomizzazione.

Follow-up alla prima recidiva • HUTT nella modalità di pacing programmata.
    sincopale • Verifica del Diario del Giorno Prima compilato dal paziente.

• Lasciare inalterata la programmazione del PM.
• Test standard (sensing, soglia, impedenze).
• Dimissione del paziente.

Follow-up alla seconda recidiva • HUTT nella modalità di pacing programmata.
    sincopale • Verifica del Diario del Giorno Prima compilato dal paziente.

• Prosecuzione dello studio con programmazione del PM
inalterata o chiusura del caso con modifica della terapia e/o
della programmazione del PM a giudizio del medico.

• Test standard (sensing, soglia, impedenze).
• Dimissione del paziente.

Follow-up al sesto mese • HUTT nella modalità di pacing programmata.
• Verifica del Diario del Giorno Prima compilato dal paziente.
• Compilazione del Diario Qualità di Vita del paziente.
• Lasciare inalterata la programmazione del PM.
• Test standard (sensing, soglia).
• Dimissione del paziente.

Follow-up a 1 anno • HUTT nella modalità di pacing programmata.
• Verifica del Diario del Giorno Prima compilato dal paziente.
• Compilazione del Diario Qualità di Vita del paziente.
• Test standard (sensing, soglia).
• Chiusura del caso.
• Dimissione del paziente con programmazione del PM

inalterata o modificata a giudizio del medico.
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I possibili rischi associati al follow-up previsto dallo
studio INVASY sono limitati alla partecipazione ai tilt
test (occorrenza di una sincope vasovagale). Questi
possibili rischi non sono specificatamente attribuibili
al pacemaker INOS2+ CLS. Essi saranno minimizzati
attraverso un attento monitoraggio della pressione san-
guigna e del ritmo cardiaco da parte del medico duran-
te lo svolgimento del tilt test.
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